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1. Calisma Ekibi
Gorevi Adi Soyadi/ E-posta Telefon imza
Unvani
Oguzhan BAL
Kalite YOneticisi Strateji Gelistirme obal@dsi.gov.tr 01(312) 454 3990 | e-imzalidir
Sube Muddri
Eda KAYA
Strateji Gelistirme . i
Program Sorumlusu A edakaya@dsi.gov.tr 0(312) 4543993 | e-imzalidir
Sube Madarlaga
Kimya Mihendisi
Arif YILMAZ
Yapi Malzemeleri
Laboratuvari Sube arify@dsi.gov.tr 0(312) 454 3897 | e-imzaldir

Numune Hazirlama

Mudurlaga
Metalurji ve
Malzeme Mihendisi

Murat OZBEK
Strateji Gelistirme

Koordinator

ozaydinv@dsi.gov.tr

RS muratozbek@dsi.gov.tr 0(312) 4543994 | e-imzahdir

Degerlendirme sUb? Mydu“rlugu .

Endistri Mihendisi
Sorumlusu
(Degerlendirme Raporu i
Hazirlama) Kafiye KARDELEN) | \ - ckardelen@dsigov.tr | 0 (312) 454 38 60 | e-imzalidir

Yapi Malzemeleri

Laboratuvari Sube

Midari

Oguzhan BAL

Strateji Gelistirme obal@dsi.gov.tr 0(312) 4543990 | e-imzalidir
Degerlendirme Raporu Sube-Mudura
Onaylama

Dr. Vehbi OZAYDIN 0(312) 454 38 03 | e-imzaldir

Bu rapor, yazili izin olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz. Elektronik imzali olanlar harig, imzasiz ve mihrsiz raporlar gegersizdir. Bu
Rapor BELGENET ile elektronik olarak imzalanmistir dogrulama kodu (st yazida verilmistir.
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2. iletisim
Adres DSi TAKK Dairesi Baskanligi Saray Osmangazi Mahallesi Alparslan Tiirkes Cad. No: 6
Pursaklar / Ankara / Turkiye

Telefon +(90) 312 454 38 00

Faks +(90) 312 454 38 05

E-posta dsilakyt@dsi.gov.tr

Web www.dsi.gov.tr

takk.dsi.gov.tr

3. Gizlilik ve Tarafsizlik

DSi Laboratuvarlari personeli olarak Yeterlilik Testi (YT) Programikapsaminda yapilan calismalarin, hicbir baski
altinda kalmadan tarafsiz ve gizlilik icerisinde yiritilecegini,

e YT katilimcilarina ait sahsi ve/veya gizli bilgileri ve onlarin tescilli haklarini koruyacagimi,

e Olasi gikar iliskilerine girmeyecegimi ve boyle durumlarda yonetimi bilgilendirecegimi,

e  Glven azaltici herhangi bir faaliyette bulunmayacagimi,

e YT slirecinde, katihmcilar ve katilimci sonuglari hakkinda, katihmcilarin bu gizlilikle ilgili feragat beyaninda
bulunmadigi sirece Uglincl kisi veya kuruluslara hicbir bilgi vermeyecegimi, ancak yasal yetkiye sahip bir
makam tarafindan yeterlilik deney. sonuglarinin talep edilmesi halinde katilimci kodlari ve sonuglari,
dogrudan bu makamla paylasilabilecegi ve bu durumdan etkilenen katilimcilara yazilh olarak bilgi
verilecegini,

o Yeterlilik testinde katilimcilarla_iletisim ve istatiksel degerlendirmelerin farkli personeller tarafindan
gerceklestirilecegini

Calisma ekibi listesinde imzalayan kisiler olarak taahht ederiz.

Bu rapor, yazili izin olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz. Elektronik imzali olanlar harig, imzasiz ve mihrsiz raporlar gegersizdir. Bu
Rapor BELGENET ile elektronik olarak imzalanmistir dogrulama kodu (st yazida verilmistir.
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4. Giris

Teknik Arastirma ve Kalite Kontrol (TAKK) Dairesi Baskanligi, DSI Genel Midirligi’niin gérev alanina giren
konularda modern teknoloji ve ekonomi kurallarina uygun olarak gerekli kalite kontrol ve arastirma-gelistirme
(Ar-Ge) galismalarini yiritmek amaciyla 1958 yilinda kurulmustur.

2002 yilindan beri TS EN ISO 9001 “Kalite yonetim sistemleri - Sartlar” standardini uygulayan ve 2004 yilindan
itibaren laboratuvar faaliyetlerini (AB-0010-T) ve 2008 yilindan itibaren ise kalibrasyon faaliyetlerini (AB-0051-K)
TS EN ISO/IEC 17025 “Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarinin yetkinligivicin genel gereklilikler” standardi
cercevesinde “akredite laboratuvar” olarak yiiriiten DSi laboratuvarlari 2025 yiliitibariyla merkezde (DSi Teknik
Arastirma ve Kalite Kontrol Dairesi Baskanhgl) 142 adet, Su ve Toprak-Laboratuvari (DSi Etiit Planlama ve
Tahsisler Dairesi Baskanligi) ile bolgeler ise 669 adet olmak lzere toplam 811 adet deneyden akreditedir.

Teknik Arastirma ve Kalite Kontrol (TAKK) Dairesi Baskanligi, DSI Genel Miidiirligi’niin gérev alanina giren
konularda, bilimsel ve teknolojik gelismelerin i1si8inda, ekonemi kurallarina uygun olarak asagidaki alanlarda
calismalar yapmaktadir:

4.1. Laboratuvar ve Kalite Kontrol Calismalari

8 adedi merkezde, 1 adedi Su ve Toprak Laboratuvarive:25-adedi bolge merkezinde olmak tizere toplam 34 adet
laboratuvar bulunmaktadir. Ayrica, DSI'nin proje ihtiyaglari dogrultusunda gegici olarak sube ve santiye
laboratuvarlari kurulmaktadir.

Laboratuvarlarimiz, merkez ve bolge teskilatlarinca talep edilen ¢alismalara ilave olarak diger kamu kuruluslarina
ve Ozel sirketlere de yapilan protokoller gcercevesinde hizmet vermektedir.

Laboratuvar calismalari asagida belirtilen laboratuvarlar tarafindan yiritilmektedir:

e Merkezde (DSi TAKK);

e Hidrolik Model Laboratuvari,

e Beton Laboratuvar,

e Zemin Mekanigi.Laboratuvari,
e Kimya Laboratuvari,

e izotop Laboratuvar,

e Kalibrasyon Laboratuvari,

e YaprMalzemeleri Laboratuvari,
e Su Makinalari Laboratuvari,

e DSi Etiit'Planlama ve Tahsisler Dairesi Baskanlig;
e Suve Toprak Laboratuvari

o~ Tasrada (Bolge Muddrliiklerinde)

Bu rapor, yazili izin olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz. Elektronik imzali olanlar harig, imzasiz ve mihrsiz raporlar gegersizdir. Bu
Rapor BELGENET ile elektronik olarak imzalanmistir dogrulama kodu (st yazida verilmistir.
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4.2. Arastirma ve Gelistirme (Ar-Ge) Calismalari

Teknik Arastirma ve Kalite Kontrol (TAKK) Dairesi Bagskanliginca yiritilen Ar-Ge ¢alismalari, oncelikle merkez ve
tasra teskilatlarinda DSI’nin ihtiya¢ duydugu her tiirlii uygulamali arastirma calismalari ile deneysel gelistirme
calismalarina yonelik olarak 07.10.2024 tarihinde revize edilerek yiriirliige giren "DSi Ar-Ge Yénergesi”ne gore

planlanmakta ve yonetilmektedir.

Ayrica, arastirma-gelistirme calismalarinda (iniversitelerle ve diger arastirma kuruluslariyla (enstitilerle)

isbirligine 6zel 6nem verilmektedir.

4.3. Egitim Calismalari

Teknik Arastirma ve Kalite Kontrol (TAKK) Dairesi Baskanliginca DSi’nin merkez ve tasra teskilatlarinda ihtiyag
duyulan laboratuvar isletmeciligi, arastirma-gelistirme, kalite yonetim.sistemleri ve laboratuvar akreditasyonu

ile ilgili konularda cesitli dizeylerde egitimler diizenlenmektedir.

Ayrica, her yil dlizenli olarak, cesitli alanlarda, tniversiteler ve diger ilgili kurum ve kuruluslarla is birligi icerisinde,

ulusal ve uluslararasi sempozyumlar yapilmakta, bilgi paylasimina katkida bulunulmaktadir.

5. YT Cevrim Programi Katilimcilari

2025 yilinda diizenlenen DSI-2025-YT-MALZEME-01 kodlu YT Programina toplam 18 adet laboratuvar katilmistir.

Programa katilan laboratuvarlar asagida gosterilmistir.

1- DSI Teknik Arastirma ve Kalite Kontrol (TAKK) Dairesi Baskanhigl Yapi Malzemeleri Laboratuvar Sube

MidarlGga
2- DSi 1. Bélge Miidiirligi Kalite Kontrol ve Laboratuvar Sube Miduirliigi
3- DSi 6. Bolge Mudiirligii Kalite Kontrol ve Laboratuvar Sube Miidirligi
4- DSIi 7. Bdlge Mudurliigii Kalite-Kontrol ve Laboratuvar Sube Mudiirligi
5- DSIi 9. Bolge MudiirligiiKalite Kontrol ve Laboratuvar Sube Miidirlugi

6- DSI 10.
7- DSi12.
8- DSi13.
9- DSI 15.
10- DSi 17.
11- DSi 19.
12- DSI 20.
13- DSi 21.
14- DSi 22.
15- DSI 23.
16-'DSi 25.

17- Cevre,

Bolge Muidirligli Kalite Kontrol ve Laboratuvar Sube Midurliagi
Bolge MudiirlUgl Kalite Kontrol ve Laboratuvar Sube Madarlagi
Bolge MiidiirlGgl Kalite Kontrol ve Laboratuvar Sube Midurliagi
Bolge Muidiirligi Kalite Kontrol ve Laboratuvar Sube Madurlaga
Bolge Miidiirligi Kalite Kontrol ve Laboratuvar Sube Midurlugi
Bolge Midiirligl Kalite Kontrol ve Laboratuvar Sube Midurliagi
Bolge Midurligi Kalite Kontrol ve Laboratuvar Sube Mudirliugi
Bolge Midiirligl Kalite Kontrol ve Laboratuvar Sube Midurliagi
Bolge Midiirligl Kalite Kontrol ve Laboratuvar Sube Midurliagi
Bolge Midurligi Kalite Kontrol ve Laboratuvar Sube Mudirligi
Bolge Muidiirligl Kalite Kontrol ve Laboratuvar Sube Midurliagi

Dairesi Baskanlhgi Laboratuvar Sube MudurliGg
18- Kocaeli Biiyliksehir Belediyesi Yol Yapim, Bakim ve Onarim Dairesi Baskanhg Asfalt Uretim ve
Laboratuvar Sube Mudurliugi

Bu rapor, yazili izin olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz. Elektronik imzali olanlar harig, imzasiz ve mihrsiz raporlar gegersizdir. Bu

Rapor BELGENET ile elektronik olarak imzalanmistir dogrulama kodu (st yazida verilmistir.
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6. YT Kapsaminda Deneyi Yapilan Matrisler

Devlet Su isleri Genel Mudiirligli, Teknik Arastirma ve Kalite Kontrol Dairesi Baskanlig tarafindan organize
edilen, takk.dsi.gov.tr ile Tirk Akreditasyon Kurumu Yeterlilik Deneyleri Bilgi Sistemi (YETBIS) lizerinden DSi-
2025-YT-MALZEME-01 kodu ile duyurusu yapilmis olan “DSi Laboratuvarlari Betonarme'Donati Celigi Deneyleri
Yeterlilik Testi Programi” Metal Yapilar ve Metalik Malzemeler (Nervirli Betonarme Donati Celigi) matrisinde
“TS EN ISO/IEC 17043 Uygunluk degerlendirmesi - Yeterlilik testi saglayicilarinin yetkinligi icin genel gereklilikler"
standardina uygun olarak on sekiz (18) adet laboratuvarin katilimi ile gergeklestirilmis olup, deney sonuglarina
ait degerlendirmeler bu raporda verilmistir.

Karsilastirma programina katilan tiim laboratuvarlarin, karsilastirma deney sonuglarini inceleyip basarisiz
sonuglar igin diizeltici faaliyet baslatarak uygunsuz deney sonucuna sebep’olan etkenleri bulmasi gerekmektedir.

- Metal Yapilar ve Metalik Malzemeler (Nerviirli Betonarme. Donati Celigi) matrisinde yer alan deney
kapsamlari ve elde edilen sonuglar Ek A’da verilmistir.

7. istatistiksel Tasarim, Uygulama ve Degerlendirmeler

istatistiksel degerlendirmeler “TS ISO 13528 Laboratuvarlar arasi karsilastirma ile yeterlilik deneyinde kullanilan
istatistiksel yontemler” standardina gore gerceklestirilmistir.

Atanmis deger ve yeterlilik testi standart sapma degeri, 12’den fazla katilimci oldugu icin Algoritma-A yontemine
gore katihmci sonuglarindan belirlenmistir.

Katihmci sonuglari degerlendirilmeye baslamadan 6nce, Grubbs Yontemine gore aykiri deger atilmis ve kalan
seride Jarque-Bera Testi ile normal dagilim olup olunmadigina bakilmistir. Normal dagilima uymayan veriler
atilarak atanmis deger ve yeterlilik testi standart sapmasi belirlenmistir.

Z degerinin uygunlugu Genel Yaklasima ve Tirk Akreditasyon Kurumu (TURKAK) tarafindan hazirlanan P704
Yeterlilik Deneyleri ve Laboratuvarlar Arasi Karsilastirma Programlar Prosediri ve TS EN ISO/IEC 17025
Akreditasyon Denetimlerinde YT ile ilgili Bilgilendirme Kilavuzu'na gore asagidaki gibi yapiimistir.

Katihmcilarin sonuglari TS.ISO 13528 Standardina uygun olarak Z skoru ve atanmis degerin belirsizligi hakkinda
endise oldugunda (u(xst)> 0,3 x opt ) Z degeri yerine Z' degeri hesaplanmistir. Homojen olmayan parametreler
icin TS ISO 13528 Standardi B.2.5 maddesine uygun olarak Z' degeri, 6rnekler arasi standart sapma (ss) dahil
edilerek hesaplanmistir.

Z skoru hesaplamasi asagidaki forml kullanilarak yapilmistir;

Bu rapor, yazili izin olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz. Elektronik imzali olanlar harig, imzasiz ve mihrsiz raporlar gegersizdir. Bu
Rapor BELGENET ile elektronik olarak imzalanmistir dogrulama kodu (st yazida verilmistir.
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Burada;
z Z skoru
Xi Katilimci sonucu
Xpt Atanmis deger
Opt YT degerlendirmesi icin standart sapma
Laboratuvar Z Skoru Genel TURKAK
|Z |<2 Uygun Uygun
2<|zZ|<3 Uyari-Uygun ancak tartismali sonug
Uygun Degil
|Z|>3 Uygun Degil

Z' degerinin uygunlugu Genel Yaklasima ve Tiirk Akreditasyon Kurumu (TURKAK) tarafindan hazirlanan P704
Yeterlilik Deneyleri ve Laboratuvarlar Arasi Karsilastirma“Programlar Prosedirti ve TS EN ISO/IEC 17025
Akreditasyon Denetimlerinde YT ile ilgili Bilgilendirme_Kilavuzu’'na gbre asagidaki gibi yapilmistir. Z' degeri
hesaplanirken belirsizlik degeri ile genisletilen standart sapma kullaniimistir. Z' skoru hesaplamasi asagidaki
forml kullanilarak yapilmistir:

Burada;
Z;' Z' skoru
Xi Katilimci sonucu

Xpt Atanmis deger

Zi, =

Xj — Xpt

/Gf,t + u2(Xpt)

Opt YT degerlendirmesi igin standart sapma

u(xpt) Atanmis degerin belirsizligi

Laboratuvar Z' Skoru Genel TURKAK
|Z'|<2 Uygun Uygun
2<|Z'|<3 Uyari - Uygun ancak tartismali sonug
Uygun Degil
|Z'|>3 Uygun Degil

Bu rapor, yazili izin olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz. Elektronik imzali olanlar harig, imzasiz ve mihrsiz raporlar gegersizdir. Bu
Rapor BELGENET ile elektronik olarak imzalanmistir dogrulama kodu (st yazida verilmistir.
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Homojen olmayan parametrede TS ISO 13528 Standardi B.2.5 maddesine uygun olarak Z' degeri,.6rnekler arasi
standart sapma (s) ilave edilerek asagidaki formiille hesaplanmistir:

Xj — Xpt

\/0’2 + u2(xpp) + U
pt pt 2

Burada;
Z;' Z' skoru
Xi Katilimci sonucu

Xpt Atanmis deger

Opt YT degerlendirmesi icin standart sapma

U(xpt) Atanmis degerin belirsizligi

u; Ornekler arasi standart sapma (ss) veya kararlilik genisletmesi (oransal)

Katilmcilar arasindaki aykiri degerler Grubbs ve Jarque-Bera yontemlerine gore belirlenmistir. Aykiri deger
olmasi durumunda, aykiri degerler istatistiksel degerlendirmeye dahil edilmemistir.

8. YT Numunesinin Hazirlanmasi, Homojenligi ve Kararlilik Degerlendirmesi

Metal Yapilar ve Metalik Malzemeler (Nervurlii Betonarme Donati Celigi) matrisinde homojenlik deneyleri,
asagida verilen deneyler icin gerceklestirilmistir:

- TSENISO 6892-1 Cekme:Deneyi
* Cekme Dayanimi
« Ust Akma Dayanimi
* Kopmadan Sonraki Yiizde Uzama (Kopma Uzamasi)
- TSENISO 15630-1 BirMetre Uzunluk icin Anma Kiitlesinden Sapmanin Tayini

Yukarida yapilan=homojenlik deneylerinde YT gevriminde kullanilan Metal Yapilar ve Metalik Malzemeler
(Nerviirli Betonarme Donati Celigi) matrisinde Cekme Deneyinde Kopmadan Sonraki Yiizde Uzama parametresi
icin numunenin hemojen olmadig, diger parametreler i¢cin numunelerin homojen oldugu gorilmustir.

Daha 6nce gergeklestirilen yapi malzemeleri YT gevrimlerinden elde edilen tecriibe ve bilgi birikimi ile Metal
Yapilar ve Metalik Malzemeler (Nerviirli Betonarme Donati Celigi) matrisinin kisa sirede degisiklik
gostermemesi 6zelligi nedeniyle, kararh oldugu kabul edilerek, kararlilik deneyleri yapiimamistir.

Homojenlik galismalari, YT-F 0 16 00 07 Yeterlilik Testi (YT) Numunesi Homojenlik ve Kararllik Kontrolii Formu
ile-kayit altina ahinmistir.

Bu rapor, yazili izin olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz. Elektronik imzali olanlar harig, imzasiz ve mihrsiz raporlar gegersizdir. Bu
Rapor BELGENET ile elektronik olarak imzalanmistir dogrulama kodu (st yazida verilmistir.
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9. Kaynaklar

1) TS EN ISO/IEC 17043:2023 Uygunluk degerlendirmesi - Yeterlilik testi saglayicilarinin yetkinligi icin genel
gereklilikler
2) TS ISO 13528:2022 Laboratuvarlar arasi karsilastirma ile yeterlilik deneyinde. kullanilan istatistiksel

yontemler
3) TURKAK “TS EN ISO/IEC 17025 Akreditasyon Denetimlerinde LAK VE YT ile-ilgili Bilgilendirme Kilavuzu”
4) P704 Yeterlilik Deneyleri ve Laboratuvarlar Arasi Karsilastirma Programlari.Prosediri (Rev12)

Bu rapor, yazili izin olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz. Elektronik imzali olanlar harig, imzasiz ve mihrsiz raporlar gegersizdir. Bu
Rapor BELGENET ile elektronik olarak imzalanmistir dogrulama kodu (st yazida verilmistir.
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Ek A — Metal Yapilar ve Metalik Malzemeler (Nerviirlii Betonarme Donati Celigi)
Matrisinde Elde Edilen Sonuglar

Yeterlilik testi numuneleri icin YT programinda ilan edilen deneyler ve standard numaralari asagida verilmistir.

Sira Ek

No No Deney Adi Standard No
1 A.l Cekme Deneyi (Cekme Dayanimi) [Rm (MPa)] TS EN I1SO 6892-1
2 A.2 Cekme Deneyi (Ust Akma Dayanimi) [Ren (veya Rpo2) (MPa)] | TS EN ISO 6892-1
3 A3 Cekme Deneyi (Kopmadan Sonraki Yizde Uzama (Kopma TS EN ISO 6892-1

Uzamasi)) [A (%)]
a A4 I[B(L;;\]/Ietre Uzunluk Igin Anma Kitlesinden Sapmanin Tayini TS EN I1SO 15630-1
0

Bu rapor, yazili izin olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz. Elektronik imzali olanlar harig, imzasiz ve mihrsiz raporlar gegersizdir. Bu
Rapor BELGENET ile elektronik olarak imzalanmistir dogrulama kodu (st yazida verilmistir.
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A.1 TS EN ISO 6892-1 Cekme Deneyi (Cekme Dayanimi) [Rm (MPa)]
Katilimci Sayisi 18
Atanmis Deger 722,200
Standart Sapma 9,6005
Hesaplamaya Dahil 1
Edilmeyen Deger Sayisi
Laboratuvar | Laboratuvar 7 Laboratuvar. | /Laboratuvar 7
Kodu Deney Sonucu Kodu Deney Sonucu
L1 712 -1,06 L10 740 1,85
L2 722 -0,02 L11 722 -0,02
L3 707 -1,58 L12 727 0,50
L4 717 -0,54 k13 725 0,29
L5 727 0,50 L14 710 -1,27
L6 731 0,92 L15 720 -0,23
L7 730 0,81 L16 796 7,69
L8 723 0,08 L17 711 -1,17
L9 728 0,60 L18 728 0,60

Bu rapor, yazili izin olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz. Elektronik imzali olanlar harig, imzasiz ve mihrsiz raporlar gegersizdir. Bu
Rapor BELGENET ile elektronik olarak imzalanmistir dogrulama kodu (st yazida verilmistir.
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Sekil A.1.1 - Katiimci laboratuvar koduna gore Z' degeri
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Sekil A.1.2 - Z' degerlerinin katimcilara gore ve kiiglkten blytge dogru gosterimi

Bu rapor, yazili izin olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz. Elektronik imzali olanlar harig, imzasiz ve mihrsiz raporlar gegersizdir. Bu
Rapor BELGENET ile elektronik olarak imzalanmistir dogrulama kodu (st yazida verilmistir.
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A.2 TS EN ISO 6892-1 Cekme Deneyi (Ust Akma Dayanimi) [Ren (veya Rpo,2) (MPa)]

Katilimci Sayisi 18

Atanmis Deger 618,391

Standart Sapma 3,0267

Hesaplamaya Dahil 4

Edilmeyen Deger Sayisi

Laboratuvar | Laboratuvar 7 Laboratuvar | Laboratuvar 7

Kodu Deney Sonucu Kodu Deney Sonucu

L1 617 -0,46 L10 634 5,16
L2 618 -0,13 L11 616 -0,79
L3 619 0,20 L12 620 0,53
L4 616 -0,79 L13 624 1,85
L5 619 0,20 L14 595 -7,73
L6 618 -0,13 L15 613 -1,78
L7 621 0,86 L16 690 23,66
L8 617 -0,46 L17 597 -7,07
L9 627 2,84 L18 617 -0,46

Bu rapor, yazili izin olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz. Elektronik imzali olanlar harig, imzasiz ve mihrsiz raporlar gegersizdir. Bu
Rapor BELGENET ile elektronik olarak imzalanmistir dogrulama kodu (st yazida verilmistir.
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Sekil A.2.1 - Katilimci laboratuvar koduna gore Z' degeri
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Sekil A.2.2 - Z' degerlerinin katimcilara gore ve kiiglkten blytge dogru gosterimi

Bu rapor, yazili izin olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz. Elektronik imzali olanlar harig, imzasiz ve mihrsiz raporlar gegersizdir. Bu
Rapor BELGENET ile elektronik olarak imzalanmistir dogrulama kodu (st yazida verilmistir.
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A.3 TS EN ISO 6892-1 Cekme Deneyi (Kopmadan Sonraki Yiizde Uzama (Kopma Uzamasi)) [A
(%)]

Katilimci Sayisi 18
Atanmis Deger 20,458
Standart Sapma 4,5856

Hesaplamaya Dahil
Edilmeyen Deger Sayisi

Laboratuvar | Laboratuvar 7 Laboratuvar | Laboratuvar 7
Kodu Deney Sonucu Kodu Deney Sonucu
L1 18,6 -0,41 L10 16,5 -0,86
L2 22,2 0,38 L11 17,4 -0,67
L3 15,4 -1,10 112 24,3 0,84
L4 17,0 -0,75 L13 25,8 1,17
L5 22,4 0,42 L14 24,4 0,86
L6 26,3 1,27 L15 17,7 -0,60
L7 27,6 1,56 L16 16,7 -0,82
L8 19,1 -0,30 L17 20,5 0,01
L9 14,3 41,34 L18 22,3 0,40

Bu rapor, yazili izin olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz. Elektronik imzali olanlar harig, imzasiz ve mihrsiz raporlar gegersizdir. Bu
Rapor BELGENET ile elektronik olarak imzalanmistir dogrulama kodu (st yazida verilmistir.
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Sekil A.3.1 - Katimci laboratuvar koduna goére Z degeri
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Sekil A.3.2 - Z degerlerinin katilimcilara gore ve kiiglikten biylge dogru gosterimi

Bu rapor, yazili izin olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz. Elektronik imzali olanlar harig, imzasiz ve mihrsiz raporlar gegersizdir. Bu
Rapor BELGENET ile elektronik olarak imzalanmistir dogrulama kodu (st yazida verilmistir.
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A.4 TS EN ISO 15630-1 Bir Metre Uzunluk i¢in Anma Kiitlesinden Sapmanin Tayini [(%)]

Katilimci Sayisi 17
Atanmis Deger 1,193
Standart Sapma 0,3224

Hesaplamaya Dahil

Edilmeyen Deger Sayisi 1
Laboratuvar | Laboratuvar 7 Laboratuvar. | /Laboratuvar 7
Kodu Deney Sonucu Kodu Deney Sonucu

L1 1,3 0,33 L10 1,1 -0,29
L2 0,7 -1,53 L11
L3 1,1 -0,29 L12 1,4 0,64
L4 0,5 -2,15 k13 1,2 0,02
L5 1,3 0,33 L14 0,7 -1,53
L6 1,4 0,64 L15 1,2 0,02
L7 1,3 0,33 L16 3,5 7,15
L8 1,4 0,64 L17 1,2 0,02
L9 1,3 0,33 L18 1,2 0,02

Bu rapor, yazili izin olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz. Elektronik imzali olanlar harig, imzasiz ve mihrsiz raporlar gegersizdir. Bu
Rapor BELGENET ile elektronik olarak imzalanmistir dogrulama kodu (st yazida verilmistir.
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Sekil A.4.1 - Katilimci laboratuvar koduna gore Z' degeri
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Sekil A.4.2 - Z' degerlerinin katihmcilara gore ve kiiglkten blytge dogru gosterimi

Bu rapor, yazili izin olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz. Elektronik imzali olanlar harig, imzasiz ve mihrsiz raporlar gegersizdir. Bu
Rapor BELGENET ile elektronik olarak imzalanmistir dogrulama kodu (st yazida verilmistir.
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